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Dotyczy: odpowiedzi na pytania

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta 11
w Zamosciu informuje, ze do postepowania na wykonanie rocznego przegladu
okresowego aparatury medycznej wptynety nastepujace pytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 1,2:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wyjasnienie, jaka jest ilos¢ przepracowanych
godzin respiratorOw wymienionych w ogtoszeniu? Udzielenie przez zamawiajacego
precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczeg6lnie istotne dla
wyceny przyszlej oferty przetargowe;.

Odpowiedz: Pakiet 1 i 2 nie dotyczy przegladu respiratorow.

Pytanie nr 2:

Dotyczy pakietu nr 1,2:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wyjasnienie, czy przeglad respiratoréw
uwzglednia¢ powinien takze wymiang akumulatoréw oraz pakietow serwisowych
oraz kiedy byty one ostatnio wymieniane? Udzielenie przez zamawiajacego
precyzyjnych wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczeg6lnie istotne dla
wyceny przysztej oferty przetargowej.

Odpowiedz: Pakiet 1 i 2 nie dotyczy przegladu respiratorow.

Pytanie nr 3:

Dotyczy pakietu nr 4,7:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o wyjasnienie, jaki jest rok produkeji urzadzen
wskazanych w pakiecie nr 4 1 7? Udzielenie przez zamawiajacego precyzyjnych
wyjasnien w powyzszym zakresie pozostaje szczegolnie istotne dla wyceny
przysztej oferty przetargowe;.

Odpowiedz:

Respiratory noworodkowe Bear 750VS (4szt) — rok produkcji 1998
Aparaty Infant Flow SiPAP (3 szt.)- rok produkcji 2005, 2008, 2013
Respiratory transportowe Trilogy 202 (6 szt.) - rok prod. 2011



Pytanie nr 4:

Dotyczy warunkéw udzialow w postepowaniu, projektu umowy:

Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o wyjasnienie, czy zamawiajacy bedzie wymagat
od wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie przedmiotowego zamdwienia
wdrozonego w swych strukturach systemu norm PN-EN 1SO 9001:2009 oraz PN-
EN ISO 9001:20015 a takze PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju
dokumentacji, systemu i1 standardow jest jedng z okolicznosci, ktora istotnie
wzmacnia proces nalezytego wykonania zamoéwienia, dajac tym samym instytucji
zamawiajace] gwarancj¢ bezpiecznej realizacji kontraktu.

Odpowiedz: Zamawiajacy okreslit swoje wymagania w zaproszeniu do ztozenia
oferty.
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