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Dotyczy: odpowiedzi na pytania 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II 

w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do postępowania na 

wykonanie przeglądu okresowego litotryptera Dornier Compact Sigma prod. 

DornierMedTech a także na dostawę i wymianę poduszki sprzęgającej w tym 

urządzeniu  

 

wpłynęły następujące pytania: 

Poniżej treść pytania i odpowiedź 

Pytanie 1 

Przeglądy techniczne to czynności o charakterze kontrolnym, 

stwierdzającym stan urządzenia. Informujemy, że wykonywanie przeglądów należy 

do kategorii czynności o charakterze czynności starannego działania, na które 

gwarancji nie udziela się  (gdyż byłoby to niezgodne z natura prawną tychże 

czynności). Gwarancja jakości udzielana jest na ewentualne części zamienne. 

Natomiast należyte wykonywanie usług jest zabezpieczone odpowiedzialnością 

kontraktową Wykonawcy wynikają z przepisów KC. Serwis może podczas 

przeglądu technicznego stwierdzić jedynie stan obecny urządzenia. Nie można 

zagwarantować, że przez trzy miesiące użytkowania aparatu jego stan nie ulegnie 

zmianie, np. wskutek nieprawidłowej obsługi.  

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą do Zamawiającego o 

wykreślenie zapisów dotyczących gwarancji na usługę. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisów dotyczących 

gwarancji na usługę 
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