
  
 9. Do punktu 9   załącznik nr 2 do zaproszenia  :.
  Czy Zamawiający zamiast panelu dotykowego dopuści szczelną i odporną na dezynfekcję klawiaturę funkcyjną ?
 Odpowiedź :  NIE

 10. Do punktu 17   załącznik nr 2 do zaproszenia  :.                                                                             
 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG z możliwością wyboru prędkości  zapisu rejestratora 
spośród  wartości  5,12,5,25,50 mm/s   ?
Odpowiedź :  NIE

11. Do punktu  26 załącznik nr 2 do zaproszenia  :
 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG umożliwiający archiwizację badań do pamięci wewnętrznej lub eksport 
danych w formacie PDF lub XML do pamięci karty SD ?         
Odpowiedź :  NIE   

           
12. Pozycja nr 3 załącznik nr 2 do zaproszenia  :
 Czy zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością wydruku zapisu EKG na termicznej drukarce wewnętrznej
na papierze o szerokości 110-112mm ? 
Odpowiedź :  NIE                           

13. Pozycja  nr 26    załącznik nr 2 do zaproszenia  :

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z możliwością eksportu zapisanego badania w formatach SCP oraz HL7
Odpowiedź : zgodnie z zaproszeniem.

14. Pozycja nr 8  załącznik nr 2 do zaproszenia  :

 Czy   Zamawiający dopuści aparat EKG z ilością drukowanych odprowadzeń : 3, 6, 12, 3x4, 2x6, 1x12, 3x4+1,
2x6+1 , Cabrera  ?

Odpowiedź : zgodnie z zaproszeniem.

                            Z poważaniem: 

                                                                                                          DYREKTOR
                            Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

                         im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

                                            (-) lek. med. Andrzej Mielcarek

                            


