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Dotyczy: odpowiedzi na pytanie.

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że do zaproszenia do złożenia
oferty na dostawę  optyk laparoskopowych wpłynęło pytanie.

Poniżej podajemy treść pytania i odpowiedź.

Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuści jako równoważne, długość roboczą optyki wynoszącą
330  mm?  Część  robocza  optyki  jest  o  7  mm  dłuższa  od  oczekiwanej  przez
Zamawiającego, i jest standardową długością optyki laparoskopowej ?”

Odpowiedź na pytanie nr 1:
TAK
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