
    Zamość, dnia 08 marca 2016r.

AG.ZP.3320.11.               .16

dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ  .   

              Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w 
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10, zgodnie z art. 38 ust.1, 2 ustawy Prawo zamó-
wień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęły py-
tania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej do 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku, środków de-
zynfekcyjnych i zestawów opatrunkowych do hemodializy dla Stacji Dializ. Poniżej 
podajemy ich treść i wyjaśnienia:

Pytanie 1 dot. zadania 14:
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 14 zestawu dwukanałowego  do 
hemodializy permanentnej – sterylnego, z dwoma niezależnymi światłami tętniczymi 
i  jednym  światłem  żylnym,  z  mufką,  do  długotrwałego  utrzymywania  w  żyle, 
hydrofilnego, wykonanego z carbothanu, umożliwiającego przepływ 500 ml/min, w 
rozmiarach:  15,5 Fr  x  24 cm, 28 cm, 32 cm (do wyboru przez zamawiającego). 
Dostarczane w kompletnych zestawach do implantacji internistycznej składających 
się z: cewnika, koszulki wprowadzającej, rozrywalnej typu Peel Away z zastawką, 
tunelizatora  metalowego  z  gwintowaną  nasadką  uciskową  i  mankietem 
uszczelniającym, zespołu rozgałęziaczy, rozszerzadła tunelizacyjnego, rozszerzacza 
naczyniowego  16  F,  skalpela,  igły  punkcyjnej  18G x  7  cm,  prowadnika  0,038”, 
pianki zabezpieczającej, opatrunków, portów iniekcyjnych oraz usztywniacza.
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opisanego powyżej zestawu.

Pytanie 2 dot. zadania 13:
Czy  zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  13  cewnika 
dwuświatłowego  czasowego  do  dializ  11,5  Fr  i  długościach:  15  cm,  20  cm bez 
strzykawki w zestawie ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 3 dot. zadania 14:
Czy  zamawiający  zgodzi  się  na  zaoferowanie  w  pakiecie  nr  14  cewnika 
permanentnego poliuretanowego schodkowego o średnicy 14,5 Fr i długościach: 19 
cm, 23  cm,  27 cm, 31 cm, 35 cm cuff to top w zestawie.
Wyjaśnienie:
Tak.
Pytanie 4 dot. umowy § 11 pkt.3:
Prosimy o zmianę zapisu w Umowie w §11 w pkt. 3):
3) w przypadku zmiany  stawki podatku VAT pod warunkiem, że nie będzie ona 
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powodowała podwyższenia ceny brutto
na  zapis:  „Zgodnie  z  art.  144  ust.  1  Ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych, 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w umowie w zakresie ceny jednostkowej. 
Cena  jednostkowa  ulegnie  zmianie  na  skutek  zmiany  stawek  podatkowych  dla 
przedmiotu zamówienia, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, 
przy zachowaniu ceny jednostkowej netto.”
Wyjaśnienie: 
Wiążące  są  postanowienia  wzorów  umów  nr  1  i  nr  2  –  integralnych  części 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 5 dot. zadania 17:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie środka dezynfekcyjnego Puristeril  340 w 
opakowaniu handlowym 8,8 litrów o masie 10 kg, w ilości 2 opakowania handlowe ?
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 6 dot. zadania 19:
Czy zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego środka Clearsurf w opakowaniu 
handlowym 1 op. = 6 sztuk x 2L ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 7 dot. zadania 18:
Czy Zamawiający, mając na względzie zasady polskiego jak i europejskiego systemu 
zamówień  publicznych  i  wiedząc,  że  każdorazowo  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia  publicznego  Zamawiający  przygotowuje  i  przeprowadza  w  sposób 
zapewniający  zachowanie  uczciwej  konkurencji  oraz  równe  traktowanie 
wykonawców  dopuści do postępowania AG.ZP.3320/11/16 zadanie 18 pozycja 1 
termin składania ofert:  10.03.2016 produkt Cytrynian sodu ™ (1000 ml roztworu 
zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36g – 
woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate 
3  –  500  stosowany  w  połączeniu  z  hemodializą  (HD)  lub  ciągłą  terapią 
nerkozastępczej (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i 
wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego.
Wyjaśnienie:
Nie.   

Pytanie 8 dot. zadania 1:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory 
niskoprzepływowe  o  n/w  klirensach  obliczonych  zgodnie  z  EN  1283  (przy 
przepływie  krwi  300  ml/min.  i  UF  =  0):  mocznik:  234  ml/min,  fosforany:  162 
ml/min, wit. B12: 92 ml/min., spełniające wszystkie pozostałe wymagania określone 
w SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie 9 dot. zadania 2:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory 
niskoprzepływowe  o  n/w  klirensach  obliczonych  zgodnie  z  EN  1283  (przy 
przepływie  krwi  300  ml/min.  i  UF  =  0):  mocznik:  253  ml/min,  fosforany:  180 
ml/min,  wit.  B12:  107  ml/min.,  spełniające  wszystkie  pozostałe  wymagania 
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określone w SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie 10 dot. zadania 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory 
wysokoprzepływowe  o  n/w  klirensach  obliczonych  zgodnie  z  EN  1283  (przy 
przepływie  krwi  300  ml/min.  i  UF  =  0):  mocznik:  275  ml/min,  fosforany:  242 
ml/min,  wit.  B12:  176  ml/  min.,  spełniające  wszystkie  pozostałe  wymagania 
określone w SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie 11 dot. zadania 4:
Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  i  pozwoli  na  złożenie  oferty  na  dializatory 
wysokoprzepływowe  o  n/w  klirensach  obliczonych  zgodnie  z  EN  1283  (przy 
przepływie  krwi  300  ml/min.  i  UF  =  0):  mocznik:  279  ml/min,  fosforany:  251 
ml/min,  wit.  B12:  186  ml/  min.,  spełniające  wszystkie  pozostałe  wymagania 
określone w SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Nie.

Pytanie 12 dot. zadania 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na zestawy drenów do 
aparatów Fresenius z igłami do hemodializy żylna i tętnicza z klemą obrotową przy 
skrzydełkach  w  rozmiarze  od  14G  do  17G  do  wyboru  przez  Zamawiającego 
pakowane  oddzielnie,  spełniające  wszystkie  pozostałe  wymagania  określone  w 
SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Tak. 

Pytanie 13 dot. zadania 7:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę i pozwoli na złożenie oferty na zestawy drenów do 
aparatów DIALOG z igłami do hemodializy żylna i tętnicza z klemą obrotową przy 
skrzydełkach  w  rozmiarze  od  14G  do  17G  do  wyboru  przez  Zamawiającego 
pakowane  oddzielnie,  spełniające  wszystkie  pozostałe  wymagania  określone  w 
SIWZ ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 14 dot. zadania 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do HD w składzie:
Część I – PODŁĄCZENIE  DIALIZY
Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 6 szt.
Rękawice lateksowe bezpudrowe S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 
szt.
Serweta włókninowa foliowana 38 cm x 45 cm – 1 szt.
Przylepiec SOFTPORE 1,25 cm x 15,5 cm – 1 x 4 szt.
Opatrunek włókninowy do wkłuć 6 cm x 8 cm – 2 szt.
CZĘŚĆ II – ODŁĄCZENIE DIALIZY
Kompresy włókninowe 7,5 cm x 7,5 cm 30 g – 4 szt.  
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Rękawice lateksowe bezpudrowe S/M/L (do wyboru w zależności od zestawu) – 2 
szt.
Rękawica winylowa bezpudrowa rozm. L (pacjent) – 1 szt.
Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5 cm x 7 cm – 2 szt.
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 15 dot. zadania 13:
Czy Zamawiający dopuści cewnik do krótkiej  dializy dwuświatłowy 12F lub 14F 
wykonany  z  biokompatybilnego  poliuretanu  o  stopniu  miękkości  zbliżonym  do 
silikonu,  kanały  cewnika  okrągłe  na  całej  długości  co  zapewnia  laminarne 
przepływy,  cewnik  z  miękką  atraumatyczna  końcówką,   cewnik  posiada  otwory 
boczne  umieszczone  w  pierścieniowych  rowkach  co  zapobiega  przyklejaniu  się 
cewnika  do  ściany  naczynia,  ramiona  cewnika  z  wbudowanymi  zastawkami 
hemostatycznymi, skalowany co 5 cm na całej długości cewnika. Zestaw umożliwia 
założenie cewnika na długości 15, 20, 25 cm. Skład zestawu:
- cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,
- mandryn usztywniający cewnik,
- igła z portem bocznym 18g x 7 cm,
-  prowadnik  nitinolowy  odporny  na  zaginanie  o  długości  70  cm  typu  J  w 
plastikowym  podajniku  z  obrotowym  ząbkowanym  kółkiem  ułatwiającym 
manewrowanie podajnikiem,
- 2 rozszerzadła,
- 2 skrzydełka mocujące w formie zapinanego klipsu,
- strzykawka 5 ml,
- skalpel 11, plaster z rzepem do zamocowania cewnika,
- naklejka indentyfikacyjna pacjenta.
Wyjaśnienie: 
Tak.

Pytanie 16 dot. zadania 14:
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie cewnika:
Cewnik  permanentny  do  dializ  wykonany  z  biokompatybilnego  carbothanu  dla 
dorosłych ?
Cewnik  permanentny  do  dializ  wykonany  z  biokompatybilnego  carbothanu  o 
okrągłej  konstrukcji  kanałów z miękką atraumatyczną „rozdzieloną” końcówką w 
rozmiarach: 12Fr, 14Fr, 16Fr i długościach do mufki od 16 cm – 50 cm. 
Skład zestawu:
- cewnik z nadrukiem pojemności kanałów na ramionach cewnika,
- igła 18g x 7 cm,
- prowadnik nitinolowy odporny na zaginanie o długości 70 cm typu J,
- 3 x rozszerzadła, w tym jedno z koszulką rozrywalną i zastawką,
- tunelizator,
- strzykawka 5 – 10 ml,
- skalpel 11, 2 x nakrętki,
- plaster z rzepem do zamocowania cewnika,
- naklejka indentyfikacyjna pacjenta.
Cewniki dostępne w wersji prostej i zagiętej.
Wyjaśnienie: 
Tak.
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Pytanie 17 dot. zadania 15:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 15 preparat  równoważny do Citrosteril o takim 
samym działaniu i przeznaczeniu, zawierający w 100 g  33,5 g kwasu cytrynowego, 
kwas mlekowy i kwas jabłkowy ? 
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 18 dot. wzoru umowy § 2 ust. 1 i § 7 ust. 1:
Prosimy o informację, czy dni dostawy oraz realizacji reklamacji mają być liczone w 
ciągu dni roboczych czy dni kalendarzowych.
Wyjaśnienie:
Dni  dostawy  oraz  realizacji  reklamacji  mają  być  liczone  w  ciągu  dni 
kalendarzowych.

Pytanie 19 dot. wzoru umowy § 9 ust. 3 pkt. 3):
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadą zachowania 
uczciwej konkurencji oraz zasadą równości stron umowy prosimy o zmianę zapisu 
poprzez zapis o możliwości zmiany cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku 
VAT, przy niezmienności cen netto.
Wyjaśnienie:
Wiążące  są  postanowienia  wzorów  umów  nr  1  i  nr  2  –  integralnych  części 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 20 dot. zadania 14:
Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego i uzna za równoważny 
zestaw  z  cewnikiem  do  długotrwałego  dostępu  naczyniowego  do  hemodializy, 
zakładany metodą Seldingera, cewnik o rozmiarze 15,5 FR gwarantujący przepływ 
do  500  ml/min.,  przekrój  „podwójne  D”,  końcówka  cewnika  zakończona 
niesymetrycznie – 3 cm różnicy pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym, 
wykrzywiona  końcówka  kanału  tętniczego,  osobny  kanał  prowadnicy  drutowej, 
cewnik wykonany z materiału Durathane, z mufą polyestrową, długości cewnika do 
mufy 15, 17, 19, 23, 27 cm (co odpowiada długościom całkowitym 20, 22, 24, 28 
oraz 32 cm) – do wyboru przez zamawiającego. W skład zestawu wchodzi: cewnik 
15,5 Fr, igła wprowadzająca grub. 18Ga x 7 cm, prowadnica drutowa grubość 1 mm, 
rozszerzacz 12Fr i 14Fr, skalpel nr 11, bagnet do tunelizacji, prowadnik rozdzierany 
typu  (pull-apart)  16  Fr  z  podwójną  silikonową  zastawką  hemostatyczną, 
samoprzylepny opatrunek na wkłucie, 2 nasadki iniekcyjne ?
Uzasadnienie:  Cewnik  Duramax  wykonany  w  innowacyjnej  technologii  z 
zakończeniem  „podwójne  D”  w  dużym  stopniu  zmniejsza  recyrkulację  oraz 
umożliwia  uzyskanie  najwyższej  wydajności  przepływu.  Taki  kształt  zakończenia 
zmniejsza  ryzyko utraty  drożności  z  powodu przylegania  do  ściany naczynia.  W 
przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o wyjaśnienie, jakie cechy oferowanego 
produktu nie spełniają cech równoważności.
Wyjaśnienie:
Tak. Zamawiający dopuszcza opisany wyżej zestaw.

Pytanie 21 dot. zadania 3:
Prosimy o dopuszczenie  w zadaniu  nr  3  dializatorów z  klirensem mocznika 263 
ml/min przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.
Wyjaśnienie:
Wiążący  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  w  specyfikacji  istotnych 
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warunków zamówienia.

Pytanie 22 dot. zadania 15:
Prosimy o  dopuszczenie  w zadaniu  nr  15  preparatu   równoważnego opartego na 
bazie kwasku cytrynowego. Zaoferowanie preparatu równoważnego o identycznym 
jak  Citrosteril  składzie  chemicznym i  procentowym jest  niemożliwe  z  uwagi  na 
prawo patentowe. 
Wyjaśnienie:
Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zaoferowania  preparatu  opartego  na  bazie 
kwasku cytrynowego.

Pytanie 23 dot. zadania 13:
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  13  dopuści  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy, 
hydrofilny,  zawierający  igłę  wprowadzającą,  prowadnicę  „J”,  rozszerzadło, 
niezintegrowany łącznik „Y” z silikonową membraną uszczelniającą umożliwiający 
bezkrwawe wprowadzenie  prowadnicy bez  rozłączania  układu igła  –  strzykawka, 
strzykawkę 5 ml,  skalpel,  koreczki  z  portami igłowymi,  naklejki  identyfikacyjne, 
ruchome  skrzydełka  mocujące  z  dodatkową  nakładką  unieruchamiającą,  w 
wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 24 dot. zadania 13:
Czy  Zamawiający  odstąpi  od  wymogu  utworzenia  „banku  sprzętu  i  zestawów 
opatrunkowych”  w  zakresie  zadania  13  i  jednocześnie  zgodzi  się  na  realizację 
zamówienia w ramach zadania 13 zgodnie z wzorem umowy nr 2 ?
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 25 dot. wzoru umowy nr 1:
Czy  Zamawiający  zgodzi  się  na  wydłużenie  terminu  na  utworzenie  „banku”,  o 
którym mowa w § 1 ust. 2 wzoru umowy nr 1, do 14 dni licząc od daty zawarcia 
umowy ?
Wyjaśnienie:
Wiążące  są  postanowienia  wzoru  umowy  nr  1  –  integralnej  części  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 26 dot. wzoru umowy nr 1:
Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie z § 11 ust. 3 pkt. 3 wzoru umowy nr 1 
następującej treści: „pod warunkiem, że nie będzie ona powodowała podwyższenia 
ceny brutto” ?
Wyjaśnienie:
Wiążące  są  postanowienia  wzoru  umowy  nr  1  –  integralnej  części  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 27 dot. zadania 1:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 1 poz. 1 dializatory nisko przepływowe z 
błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną  charakteryzującą 
się klirensami obliczonymi zgodnie z EN 1283 (przy przepływie krwi 300 ml/min. i 
UF = 0) dla  mocznika nie mniejszym niż 240 ml/min, fosforanów 170 ml/min, wit. 
B12  100  ml/min.,  sterylizowane  parą  wodną  lub  promieniami  gamma  lub 
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strumieniem elektronów ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 28 dot. zadania 4:
Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4 poz. 1 dializatory wysoko przepływowe z 
błoną polysulfonową, poliamidową lub równoważną syntetyczną  charakteryzującą 
się współczynnikiem UF powyżej 50 ml/h/mmHg i klirensami obliczonymi zgodnie 
z  EN  1283  (przy  przepływie  krwi  300  ml/min.  i  UF  =  0)  dla   mocznika  nie 
mniejszym  niż  270  ml/min,  fosforanów  240  ml/min,  wit.  B12  183  ml/min., 
sterylizowane parą wodną lub promieniami gamma lub strumieniem elektronów ?
Wyjaśnienie:
Wiążący  jest  opis  przedmiotu  zamówienia  określony  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie 29 dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu w umowie § 1 pkt. 2 o utworzeniu w siedzibie 
Kupującego „Banku” sprzętu jednorazowego użytku w zakresie pakietów nr 1, 2, 3 i 
4 ?
Wyjaśnienie:
Wiążące  są  postanowienia  wzoru  umowy  nr  1  –  integralnej  części  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 30 dot. zadania 13:
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  13  dopuści  wysokiej   jakości  firmy  Teleflex 
med./Arrow według następującego opisu:  zestaw dwukanałowy do hemodializy – 
sterylny, cewnik wykonany z poliuretanu w rozmiarach: 12F x 16 cm, 12F x 20 cm 
(do  wyboru  przez  zamawiającego),  zawierający  igłę,  prowadnicę,  rozszerzadło, 
strzykawkę  5  ml  bez  systemu  umożliwiającego  wprowadzenie  prowadnicy  bez 
konieczności zdejmowania strzykawki ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 31 dot. zadania 14:
Czy  Zamawiający  w  zadaniu  14  dopuści  wysokiej   jakości  firmy  Teleflex 
Med./Arrow  według  następującego  opisu:  zestaw  dwukanałowy  do  hemodializy 
permanentny  –  sterylny  z  rozdwojoną  końcówką  i  mufką,  do  długotrwałego 
utrzymywania w żyle, wykonany z carbothanu, umożliwiający przepływ 500 ml/min, 
cewnik w rozmiarze  15F i długości 19 – 31 cm/ długość do mufy (do wyboru przez 
zamawiającego), dostarczane w kompletnych zestawach do implantacji chirurgicznej 
z systemem zabezpieczającym przed znacznym ubytkiem krwi ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 32 dot. wzoru umowy:
Czy dla Pakietów 13 i 14 Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu 
utworzenia „Banku” w zamian za termin dostawy dwa dni robocze ?
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 33 dot. wzoru umowy:
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Czy  Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  zmianę  zapisu  §  4  ust.  6  na  następujący: 
„Sprzedający zobowiązuje  się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania 
umowy, chyba że opóźnienie w zapłacie należności przez Zamawiającego przekroczy 
30 dni.[…]   ?
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

Pytanie 34 dot. wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 7 na następujący: „Sprzedający 
nie może powierzyć wykonania umowy innej osobie lub jednostce, ani też przelać na 
nią  swych  wierzytelności  wynikających  z  umowy  z  wyjątkiem  sytuacji,  gdy 
Zamawiający nie dokona zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania 
Wykonawcy do zapłaty” ?
Wyjaśnienie:
Obowiązuje  zapis  o  treści:  „Sprzedający  nie  może powierzyć  wykonania umowy 
innej osobie lub jednostce (poza przypadkiem wskazania w ofercie podwykonawcy). 
Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Kupującego (np. 
cesja wierzytelności i/lub należności ubocznych przysługujących Sprzedającemu na 
podstawie niniejszej umowy) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody przez 
podmiot, który utworzył Kupującego.

Pytanie 35 dot. zadania 20:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia w siedzibie 
Zamawiającego  „banku  sprzętu  i  zestawów  opatrunkowych”  ?  Swoją  prośbę 
argumentujemy tym, że jesteśmy producentem zestawów jakie zamawiający opisuje 
w  zadaniu  20,  posiadamy  je  na  stanach  magazynowych  i  jesteśmy  w  stanie 
realizować zamówienia na bieżąco w ciągu 24 godzin.
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 36 dot. umowy:
Czy w związku z powyższym pytaniem Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie § 2 
oraz § 8 ust. 1.1) ze wzoru umowy nr 1?
Wyjaśnienie:
Wiążące  są  postanowienia  wzoru  umowy  nr  1  –  integralnej  części  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 37 dot. umowy:
Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy ?
Wyjaśnienie:
Tak.

Pytanie 38 dot. umowy:
Czy Zamawiający zgadza się  aby w § 9 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Kupujący pisemnie 
wezwie Sprzedającego do należytego wykonywania umowy” ?
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.
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Pytanie 39 dot. umowy:
Czy  Zamawiający  zgadza  się  aby  w  §  11  ust.  3  wzoru  umowy  został  dodany 
podpunkt  o  następującej  (lub  podobnej  treści):  „ceny  jednostkowe  mogą  być 
wyjątkowo podwyższone w razie przekraczającej 3% zmiany kursu NBP walut EUR 
lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy, bądź w przypadku gdy suma 
miesięcznych  lub  kwartalnych  wskaźników  cen  i  usług  konsumpcyjnych 
opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 
3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy” ?
Wyjaśnienie:
Wiążące są postanowienia wzoru umowy – integralnej części specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.

      Jednocześnie zamawiający informuje, iż ulegają zmianie:
- termin składania ofert,  który wyznacza się na dzień  14 marca 2016r. do godz. 
10oo,
- termin otwarcia ofert, który wyznacza się na dzień 14 marca 2016r. godz. 11oo.

                                                                       Zastępca Dyrektora
                                              Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
                                                         im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
                                                                           ds. Lecznictwa
                                                                    lek. med. Marek Lipiec
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