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AT.Z.2150.29.6.2022

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania do postepowania AT.Z.2150.29.6.2022

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Papieza Jana Pawta II w Zamosciu
ul. Aleje Jana Pawta II 10 informuje, ze do postepowania pn.,,Zakup i dostawa cieplarki
laboratoryjnej z regulowang atmosferg CO , na potrzeby Laboratorium Analitycznego
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewédzkim im.Papieza Jana Pawla II
w ZamoSciu.” , wptynely 4 pytania.

Ponizej podajemy tre$¢ pytan i odpowiedzi.

Pytanie 1:

1. ,,Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z wnegtrzem wykonanym ze stali nierdzewnej z
niewielka domieszka miedzi? Proponowane rozwigzanie pozwala na zminimalizowanie
(praktycznie do zera) powstawania plesni ze wzgledu na antyseptyczne wlasciwosci miedzi.
Rozwigzanie to zapobiega rowniez powstawaniu $niedzi, a wlasciwosci stali nierdzewnej
pozwalaja na utrzymanie wng¢trza w czystosci”.

Odpowiedz: TAK

Pytanie 2:

2. ,,Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie z zakresem ustawiania temperatury od +5°C od
temp. otoczenia do + 50°C? Hodowle zazwyczaj inkubuje si¢ w temp. +37°C. Prosimy o
dopuszczenie naszego rozwigzania przez wzglad na zasade uczciwej konkurencji.”

Odpowiedz: TAK

Pytanie 3:

3. ,,Czy Zamawiajacy dopusci urzadzenie ze sterowaniem mikroprocesorowym z cyfrowym
wyswietlaczem aktualnych 1 zaprogramowanych parametréw pracy, z wyswietlaczem OLED 1
przyciskami funkcyjnymi.?”

Odpowiedz: TAK



Pytanie 4:

4. ,,Prosimy Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na ztozenie oferty w postaci elektronicznej
(wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na podany przez Zamawiajacego adres,
tj.: szpital@szpital.zam.pl. Nasza prosba wynika z faktu znacznie ograniczonej mozliwosci
sktadania podpiséw odrgcznych. Tu wyjasniamy, iz kwalifikowany podpis elektroniczny jest
tozsamy z podpisem odrecznym.”

Odpowiedz: NIE.

dr n. med. Krzysztof Polberg
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